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Prueba de Metanfetaminas c €
MonlabTest®

Para uso profesional de diagndstico in vitro.
Conservar a 2-30°C.

USO PREVISTO

La Prueba Rapida de Metanfetaminas (MET) MonlabTest® es un
inmunoanalisis de un paso y de flujo lateral, para la deteccidn cualitativa
de metanfetaminas en la orina humana a un limite de 1.000ng/ml.
Este producto es utilizado para obtener un resultado visual cualitativo y
es de uso exclusivo profesional. El analisis no debe ser utilizado sin la
debida supervision.

La prueba solo provee resultados preliminares. Se debe utilizar un
método quimico alternativo mas especifico, como el de Cromatografia
de Gases / Espectrometria de Masas (GC/MS por sus siglas en inglés)
para obtener un resultado analitico confirmado. El National Institute
on Drug Abuse (Instituto Nacional para el Abuso de Drogas) ha
establecido el GC/MS como el método confirmatorio de preferencia. La
consideracion clinica y el juicio profesional deben ser aplicados a
cualquier resultado sobre abuso de drogas, particularmente cuando se
indican resultados preliminares positivos.

RESUMEN |

La Metanfetamina es un potente agente simpdtico mimético con
aplicaciones terapéuticas.  Altas dosis agudas conducen a una
acentuada estimulacion del sistema nervioso central e induce a euforia,
sentido de alerta y de mayor energia y poder. Respuestas mas agudas
producen ansiedad, paranoia, comportamiento sicético y arritmias
cardiacas. El patrén de psicosis, que puede aparecer tras el consumo
de altas dosis, puede no distinguirse de la esquizofrenia. La
metanfetamina es excretada en la orina como anfetamina y oxidada
como derivados sin radicales aminos. Sin embargo, el 40% de la
metanfetamina es excretada sin cambios. De esta manera la presencia
del componente matriz en la orina indica el uso de metanfetamina.

PRINCIPIO |

La Prueba Rapida de Metanfetaminas MonlabTest® es un
inmunoanalisis en el cual una droga quimicamente marcada (conjugado
farmaco proteico) compite con la droga que puede estar presente en la
orina por los limitados puntos de unién del anticuerpo. El cassette de
prueba contiene una membrana cubierta con el conjugado farmaco
proteico en la banda de prueba (T). Se ha colocado una almohadilla de
conjugado oro anticuerpo-coloidal anti-metanfetaminico al final de la
membrana. El conjugado oro anticuerpo-coloidal se mueve a través de
la orina, cromatograficamente por capilaridad, en la membrana. En
ausencia de droga en la orina, la solucion de color del conjugado oro
anticuerpo-coloidal y la orina se mueven de forma ascendente
cromatograficamente por capilaridad en la membrana. Esta solucion
se desplaza a la zona del conjugado farmaco proteico inmovilizado para
formar una linea visible mientras se combinan los complejos de
anticuerpos y los farmacos proteicos. Por ello, la formacion de un
precipitado visible en la region de banda de prueba (T) ocurre cuando la
prueba de orina es negativa en drogas. Cuando existe droga en la
orina, el antigeno droga/metabolito compite con el conjugado farmaco
proteico en la region de banda de prueba por los limitados espacios de
anticuerpos en el conjugado oro anticuerpo-coloidal anti
metanfetaminico. Cuando existe suficiente concentracion de droga,
ésta llenara los limitados puntos de union de los anticuerpos. Esto
evitara la adhesion del conjugado oro anticuerpo-coloidal a la zona del
conjugado farmaco proteico en la region de banda de prueba (T).
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Por eso, la ausencia de color en la region de banda de prueba indica un
resultado positivo.

También se ha afiadido una banda de control con una reaccion
antigeno/anticuerpo diferente en la tirilla de la membrana
inmunocromatografica en la region de control (C) para indicar que la
prueba se ha realizado de forma adecuada. Esta linea de control debe
aparecer siempre, sin importar la presencia de droga o de un metabolito.
Esto significa que la orina negativa producira dos bandas de color, y la
orina positiva producira solo una banda. La presencia de esta linea
de color en la regidn de control sirve también como verificacion de que:
1) se ha afiadido suficiente muestra y 2) se ha obtenido un flujo
apropiado.

AGENTES REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS|

e 40 pruebas en sobres individuales que incluyen un dispensador
desechable cada una.
. Instrucciones de uso.

MATERIALES REQUERIDOS PERO NO SUMINISTRADOS |

. Envase para toma de muestras.
»  Cronometro.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD |

. El kit de prueba debe ser refrigerado o almacenado a una
temperatura de 2-30 °C.

. Cada cassette debe permanecer en su sobre sellado durante todo
el tiempo en que el mismo sea apto para el uso.

PRECAUCIONES

«  SOLO PARA DIAGNOSTICO IN VITRO.

e Solo para uso profesional.

«  Todas las muestras deben ser consideradas como potencialmente
infecciosas y se deben establecer métodos apropiados para su
disposicion.

. Evite la contaminacién de las muestras de orina utilizando un
envase de toma de muestra y un pipeta diferentes para cada
muestra de orina.

«  No utilizar pasada la fecha de caducidad.

TOMA DE MUESTRA Y MANIPULACION

La Prueba Rapida de Metanfetaminas MonlabTest® esta formulada para
utilizar con muestras de orina. La orina fresca no requiere ningun
tratamiento especial o previo. Las muestras de orina deben tomarse de
manera tal que se puedan realizar las pruebas lo antes posible después
de la recoleccion de la muestra, preferentemente durante el mismo dia.
La muestra puede ser refrigerada a 2-8 °C durante 2 dias o congelada a
—20°C por un periodo de tiempo mas largo. Las muestras que han sido
refrigeradas deben ser atemperadas a temperatura ambiente antes de
la prueba. Las muestras previamente congeladas deben ser
descongeladas, alcanzar la temperatura ambiente, y mezcladas
cuidadosamente antes de la prueba.

Nota: Las muestras de orina y todos los materiales en contacto con las
mismas deben ser manipulados y desechados como si fueran infecciosos
y capaces de transmitir infeccion. Evite el contacto con la piel utilizando
guantes y atuendo de laboratorio apropiado.

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA

. Revise las instrucciones de “Toma de Muestra”. El dispositivo para
la prueba, las muestras del paciente y los controles deben estar a
temperatura ambiente (10-30 °C) antes de realizar la prueba. No
abra los sobres hasta estar listo para realizar la prueba.

e Saque el cassette para la prueba de su sobre de proteccion (debe
estar a temperatura ambiente antes de abrir el sobre para evitar
condensacién de humedad en la membrana). Etiquete el cassette
con el nimero de paciente o de control.
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. Sostenga la pipeta en forma vertical y transfiera tres gotas
completas de orina (aproximadamente 0.15ml) a la zona de
muestra (S) de la ventana de resultados del cassette, y luego inicie
el cronémetro.  Utilice una pipeta y un dispositivo diferentes para
cada muestra.

. Lea los resultados entre 3 y 8 minutos después de haber
colocado las muestras. No lea los resultados pasados 8
minutos.
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CARACTERISTICAS DEL FUNCIONAMIENTO

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Negativo
/ N Dos lineas de color deben observarse en la ventana de

resultados. La linea en la regién de prueba ("T") es la

C linea de de deteccion de droga; la linea en la region de

T control ("C") es la linea de control, que se utiliza para
indicar el apropiado funcionamiento del dispositivo.
La intensidad del color de la linea de prueba

S puede ser menor o mayor que el de la linea de

N control.

g—

C EI Positivo

T Aparece la linea de control en la ventana, sin embargo
no se visualiza la linea de deteccién.

s\J

N

)

Invalido
La prueba es invalida si la linea de control no es visible
en cinco minutos. La prueba falld, o el procedimiento
no fue realizado de manera apropiada. Verifique el
procedimiento y repita la prueba con un nuevo
cassette.

40
)

B
O

=/
Nota: Una linea muy leve en la regién de prueba indica que la
concentracién de metanfetamina en la muestra esté cerca del limite de
deteccion de la prueba. Se debe realizar la prueba nuevamente o
confirmar con un método mas especifico, antes de determinar que el
resultado es positivo.

Exactitud

La exactitud de la Prueba Rapida de Metanfetaminas MonlabTest® fue
evaluada en comparaciéon con otros métodos de inmunoandlisis a un
limite de 1000ng/ml para metanfetaminas disponibles comercialmente.
Se tomaron cien (100) muestras de voluntarios que presuntamente no
utilizan drogas, y se realizé la prueba con ambos métodos; todos fueron
encontrados negativos con ambos métodos y con una coincidencia del
100%.

En un estudio separado, cincuenta y una (51) muestras de orina
tomadas de un laboratorio clinico, las cuales fueron determinadas
positivas por medio del inmunoanélisis disponible comercialmente y el
GC/MS, fueron probadas con la Prueba Rapida de Metanfetaminas
MonlabTest® y con el inmunoandlisis disponible comercialmente. La
concentracién de metanfetaminas en las muestras de orina estuvieron
todas por encima de 1.300ng/ml. Todas las muestras se consideraron
positivas por ambos métodos (100% acuerdo).

Reproducibilidad

La reproducibilidad de la Prueba Rdapida de Metanfetaminas
MonlabTest® fue evaluada en cuatro lugares distintos utilizando
controles ciegos. De las sesenta (60) muestras con una concentracion
de metanfetamina de 500ng/ml, todas fueron determinadas negativas.
De las sesenta (60) muestras con una concentracién de anfetamina de
2000ng/ml, todas fueron determinadas positivas.

Precision

La precision de la Prueba Répida de Metanfetaminas MonlabTest® fue
determinada por medio de la realizacion de pruebas con controles
alterados. El control a un nivel de 500ng/ml mostr6 resultados
negativos y a 1500ng/ml mostrd resultados positivos.

Concentracion . , . . Resultados
Positivo | Limite | Negativo
de Probados +) (+/) ) Correctos
Metanfetamina (%)
500ng/ml 40 0 0 40 100
1500ng/ml 40 40 0 0 100

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

. El andlisis ha sido disefiado sdlo para uso con orina humana.

. Un resultado positivo indica Unicamente la presencia de una droga
o metabolito y no indica o mide el nivel de intoxicacion.

. Existe la posibilidad de que errores técnicos y/o de procedimiento,
asi como otras sustancias o factores no mencionados, puedan
interferir en la prueba y causar resultados falsos. Vea el apartado
de ESPECIFICIDAD para consultar una lista de sustancias que
producen resultados positivos, o que no interfieren con la
realizacion de la prueba.

. Si existe la sospecha de que las muestras han sido etiquetadas
erroneamente o adulteradas, se debe repetir la prueba con otra
muestra de orina.

CONTROL DE CALIDAD

Las buenas practicas de laboratorio recomiendan el uso de materiales
de control para asegurar el funcionamiento apropiado del kit. Las
muestras para control de calidad estan disponibles comercialmente. Al
probar los controles positivos y negativos, use el mismo procedimiento
de andlisis utilizado para las muestras de orina.
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Especificidad

La especificidad de la Prueba Rapida de Metanfetaminas MonlabTest®
fue probada por medio de la adicion de varias drogas, metabolitos de
droga y otros componentes que son propensos a estar presentes en la
orina. Todos los componentes fueron anadidos en orina humana
normal libre de drogas. Los siguientes componentes relacionados
estructuralmente produjeron resultados positivos cuando fueron
probados con niveles equivalentes o mayores a los niveles de
concentracion listados debajo.

Componente Concentracion (ng/ml)
(+)-Metanfetamina 1.000

D- Anfetamina 50.000

Cloroquina 50.000

(+/-)-Efedrina 50.000

(-)-Metanfetamina 25.000
(+/-)-3,4-metilenedioximetanfetamina 2.000

Procaina 10.000

B-Feniletilamina 50.000

Ranitidina 50.000

Se determiné que los siguientes componentes no reaccionaban
cruzadamente cuando se realizaba la prueba en niveles de
concentracion de hasta 100ug/ml.

Acetaminofén Desoxibronfeniramina
Acetona Dextrometorfano

Albumina Diazepam
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L-Anfetamina
Ampicilina
Aspartame

Aspirina

Atropina
Benzocaina
Benzoilecgonina
Bilirrubina
(+)-Bronfeniramina
Cafeina
(+)-Clorfeniramina
(+/-)-Clorfeniramina
Clorpromazin
Creatina
Imipramine
(+/-)-Isoproterenol
Lidocaina
Meperidina
Metacualona

(IR,2S)-(-)-N-Metil-Efedrina

Metilfenidato
Morfina
Naltrexon
(+)-Naproxeno
(+/-)-Norefedrina

4-Dimetilaminoantipirina

Dopamina
Doxylamine
Ecgonine
Ecgonina metil ester
(+)-Epinefrina
Eritromicina
Etanol
Furosemide
Glucosa
Guaiacol Glicerol Eter
Hemoglobina
Hidrocodona
Hidromorfona
Pentermine
Fenciclidina
Feniramina
Fenobarbitdrico
Fenotiazina
L-Fenilefrina
Promethazine
Quinidina
Riboflavina
Secobarbital
Cloruro de Sodio
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Nortriptilina Sulindac
Acido Oxalico Thioridazine
Oxazepam Trifluoperazine
Oxicodona Tyramine
Penicilina-G Vitamina C
Oxicodona
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PRESENTACION

CHEM-7004C-40 40 cassettes de deteccion de MET
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SIMBOLOGiA |
N Fabricante Uso de diagndstico in vitro
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